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ACTOSED® PA POWDER
Endoskoplar ve Tıbbi Aletler için 
Yüksek Düzey Dezenfektan

Uyarılar ve 
önlemler 

için 
etiket ve 
kullanım 

klavuzuna 
bakınız.

• Actosed® PA Powder, cerrahi  alet ve endoskop dezenfeksiyonunda  
   kullanılan  yüksek düzey dezenfektandır.
• Yüksek temizleme gücü sayesinde her türlü kirlilikte tıbbi aletlerin ön  
   temizliği ve yüksek düzey dezenfeksiyonu için  kullanılabilir.
• Actosed® PA Powder’ın KARL STORZ tarafından malzeme uyumluluğu   
   test edilmiş ve onaylanmıştır.

Kimyasal Bileşim: 100 g içeriği; <50 g Sodyum perkarbonat, <30 g TAED, 
korozyon inhibitörleri ve yardımcı maddeler

Günlük kullanıma uygundur!
Actosed® PA Powder sulandırıldığında Perasetik asit ortaya çıkar

Actosed® PA Powder'ın, nemlenmemesi için içine ıslak malzeme 
daldırmayınız ve kullanır kullanmaz kapağını derhal kapatınız!

Kullanmadan önce
tıbbi aletler iyice 
temizlenmeli
ve gerekirse 
demonte 
edilmelidir

Aletleri demonte 
ederek  tamamı 
solüsyonun içinde 
kalacak şekilde 
yerleştiriniz 
Küvetin kapağını 
kapatınız

Küveti ılık su ile 
doldurunuz 
% 1,62 oranında   
Actosed® PA Powder 
ekleyiniz 
Toz tamamen eriyene 
kadar 15 dk. ara ara 
karıştırınız 

Tavsiye edilen etki 
süresi kadar 
bekleyiniz

Aletleri solüsyon dan 
çıkarınız
En az içme suyu 
kalitesinde su ile 
durulayınız,
kurulayınız

Uygun koruyucu 
eldiven, gözlük ve 
kıyafet giyiniz

ACTOSED® PA POWDER 
Toz Formda Yüksek Düzey Tıbbi Alet ve Endoskop Dezenfektanı  

Dozaj Tablosu: 

1 2

4

 

5 6

* Etki süresi sonrası kalan kalın lar mekanik olarak çıkarılmalı ve dezenfeksiyon prosedürün tekrarlanmalıdır. 

 
 

 
Kullanım şekli: Test çubuğunu numune solusyonun köpük-
süz kısmına daldırıp çıkarınız. Üzerinde kalan solusyon 

Actosed PA 
Powder etkinliğini test etmiş olursunuz. 

i 

 

Etkinlik Spektrumu 1,62 % 

Bakterisidal (MRSA dahil)   5 Dakika 
Sporosidal 10 Dakika 
Fungusidal   5 Dakika 
Tüberkulosidal 10 Dakika 
Virüsidal (Polyoma-, Rota-, Adeno– ve 
Vaccinia) 

  5 Dakika 

Konsantrasyon Su Miktarı  Actosed® PA Powder  

1,62 % 1 L 16,2 g 

1,62 % 2 L 32,4 g 

1,62 % 5 L 81,0 g 

1,62 % 10 L 162,0 g 

1,62 % 30 L 486,0 g 

3

Art.-Nr.  01.9605.81 
 01.9605.810 
 01.9605.5 
   

 

Kimyasal Bileşimi: 100g içeriği;  
30-

 
 
Özellikler: 
 
Yüksek düzey dezenfeksiyon için 
uygundur.  
Tıbbi ve cerrahi aletler, MIC cerrahi 
aletleri dahil, endoskoplar, anestezi 
malzemeleri ile, ısıya dayanıklı ve 
dayanıksız malzemelerin, alet 
dezenfeksiyon küvetlerinde manuel 
olarak kullanıma uygundur. 
 
Aldehit, fenol ve kuarterner amonyum 
bileşimleri içermez.  
 
Depolama: 
 
Serin bir yerde saklayın. 
 
Çocuklardan uzak tutunuz. 

  

ISO 9001 ISO 13485 GMP ACTO PHARMA HİJYEN SAN. A.Ş. 
Akçaburgaz Mh. 338 Sk. No:11  
34522 Esenyurt/İSTANBUL 
info@actopharma.com 
www.actopharma.com  

0850 432 22 86  
(Pzt-Cuma 8.00 - 17.30)  

UN 3378 
   

Bu talimat ve talima  içeren tüm bölüm ve içerikler telif hakkı ile korunmaktadır. ACTO GmbH’nın yazılı onay izni olmadan telif hakkı kanununun dar sınırları dışında kullanılması yasak r ve yasa ile 
cezalandırılır.  
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GEÇER GEÇER GEÇMEZ 

Uygun koruyucu 
eldiven, gözlük ve kıyafet

giyiniz

Kullanmadan önce tıbbi aletler 
iyice temizlenmeli ve gerekirse 

demonte edilmelidir

Kullanımdan sonra aletleri 
demonte ederek solüsyona 

yerleştiriniz. Solüsyonun aletleri 
tamamen kaplamasına dikkat 

ediniz. Küvetin kapağını kapatınız

Tavsiye edilen etki süresini 
bekleyiniz

Aletleri solüsyondan çıkarınız ve 
en az içme suyu kalitesinde su ile 

duralayıp, kurulayınız

Küveti ılık çeşme suyu 
(30˚C - 40˚C) ile doldurunuz.

Tavsiye edilen kullanım 
konsatrasyonuna göre

Actosed® PA Powder ekleyiniz.
Berrak bir çözelti oluşması için 

ara ara karıştırınız

30-40 ˚C

30-40 �C

10 dk.

% 1,62
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 KULLANIM TALİMATI 

Tekrar kullanımlarda MEK stripleri ile etkinliği kontrol ediniz!

SO
P.

AR
T.

U
T.
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Mikrobiyolojik Aktivite Test  
Metodu Konsantrasyon Etki Süresi

Bakterisidal  (MRSA Dahil) EN 13727    EN 14561 %1,62 5 dakika

Fungusidal  (C. albicans) EN 13624    EN 14562 %1,62 5 dakika

Tüberkülosidal EN 14348 %1,62 10 dakika

Virüsidal (Polyoma) EN 14476 %0,81 10 dakika

Virüsidal 
(Adeno, Vaccinia, Rota) EN 14476 %0,81 5 dakika

Sporosidal EN 13704 %1,62 10 dakika

Kullanım Konsantrasyonu

Konsantrasyon Oranı Su Miktarı Ürün Miktarı
% 1,62 1 L 16,2 gr


